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INDICATIONS FOR USE: L.C.R™ is a flowable, light cure
orthodontic adhesive intended to be used within an orthodontic,
dental or pediatric dental office for the bonding of lingual
retainers, creation of occlusal buildups and for retention of
thermoplastic aligners.

INSTRUCTIONS FOR USE:

LINGUAL RETENTION

. Prophy the enamel, rinse and dry. Sandblast the enamel,
rinse and dry. Acid etch the enamel for 30 seconds. Rinse
thoroughly and dry.

Dispense a drop or two of Light Bond sealant onto a mixing
pad. Apply a thin uniform layer of sealant to the etched
enamel. NOTE- to increase strength or use on deciduous
enamel, Assure® Plus should be used in place of Light Bond
Sealants and air dried.

Dispense L.C.R. ™ over the wire. Shape and smooth paste
as desired. Cure the paste on each tooth from the lingual
for 30 seconds.

NOTE: To prevent L.C.R. ™ from sticking to an instrument,
wet the instrument with Assure® Plus.

THERMOPLASTIC ALIGNERS: Prophy the enamel, rinse

and dry. Sandblast the enamel, rinse and dry. Acid etch the
enamel for 30 seconds. Rinse thoroughly and dry. Condition
the prepared enamel with Assure® Plus and air dry. Apply the
L.C.R™ paste into the aligner matrix, deliver and light cure for
30 seconds.

OCCLUSAL BUILD-UP: After proper preparation of the
occlusal tooth surface (prophy, etch, rinse, dry), apply the L.C.R.
™to the occlusal surface to the determined height. Light cure
30 seconds.

CAUTION: DO NOT REUSE IF SYRINGE BECOMES
CONTAMINATED. AVOID CONTACT OF THE REUSABLE
PARTS WITH THE PATIENTS MOUTH. USE NEW.
UNCONTAMINATED GLOVES. APPLY DISPOSABLE
BARRIER SLEEVES/WRAPS BEFORE EACH PATIENT.
(@) LCR tips are single use devices. A new tip should be
used for each patient.

IMPORTANT: Curing times depend on the intensity of the
curing light. The total curing time can range from 10 seconds
to 30 seconds. Please refer to the light manufacturer for
recommended curing times.

@ PRECAUTIONS: Unpolymerized resins may cause skin
sensation in susceptible persons. In case of contact with the
skin, wash thoroughly with soap and water.

A Use of UV, halogen and L.E.D. curing lights can be
associated with eye damage. The patient, doctor and the
assistant should wear properly designed protective eyewear
when using these light curing devices.

sef *° TEMPERATURE LIMITATION: Store at room
temperature (15-30°C)

TO REORDER: Kits: Ref# LCREP-L.C.R. ™ Kit in Push
Syringes Components: Ref# LCR-5g L.C.R. ™ Push Syringe
Ref# LCRT5-5g L.C.R. ™ Tips: Ref# LCR15-1.5gL.C.R™
Syringe with dispensing tips

WARRANTY: Reliance Orthodontic Products, Inc. recognizes
its responsibility to replace products if proven to be defective.
Reliance Orthodontic Products, Inc. does not accept liability
for any damages or loss, direct or consequential, stemming
from the use of or inability to use the products as described.
Before using, it is the responsibility of the user to determine the
suitability of the product for its intended use. The user assumes
all risk and liability in connections therewith.

RX ONLY: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on
the order of a dental professional.

MOKA3AHUA 3A YNIOTPEBA: L.C.R™ e Te4HO OpTOAOHTCKO
Nennno 3a NeKo BT , npeq| 038 He
B OPTOAOHTCKW, CTOMATONOIMYEH UNK NeauaTpuyeH
cTomaTtonoruyeH kabuHeT 3a CBbp3BaHe Ha NIMHrBanHn
nkcaTopy, Cb3asaHe Ha OKIy3anHu HaTpynBaHus 1 3a
3aAbpXaHe Ha TepMONNacTUYHN NOAPaBHUTENM.

VHCTPYKLINM 3A YNIOTPEBA:
JIMHFBANTHO ®UKCUPAHE
1. M emaiina, nr . O6paborerte
emaiina ¢ NACkYHa CTPYs, N3NnakHeTe 1 NoAcyleTe.
W3sbpLueTe eusaHe ¢ kncenuHa Ha emarina 3a 30 cekyHau.
WannakHete 06unHo v noacywere.
WacuneTe kanka unu gse ot ynnbTHuTens Light Bond Bbpxy
CMecuTenHa noanoxka. HaHecete TbHBK paBHOMEpeH
cnom YNIbTHUTEN BbPXY no,qnomenmﬂ Ha euBaHe emaiin.
A-3ay unm
ynoTpeﬁa BbpXy uJMpOKOﬂMCTeH eMaMn Assure® Plus
TpsibBa Aa ce U3NoN3Ba Ha MSICTOTO Ha ynmbTHUTenw Light
Bond u pa ce nogcywasa ¢ Bb3ayX.
Pasnpenenete L.C.R.™ Bbpxy xuuata. OcopmeTe n
u3rnaaeTe nactTa, kakTo uckare. Brebpaete nactata
Ha Bceku 36 3a 30 cekyHan. BABENEXKA: 3a ga
npepotepatuTe 3aneneaHeto Ha L.C.R.™ Bbpxy aageH
WHCTPYMEHT, HaMOKpeTe MHCTpymMeHTa ¢ Assure® Plus.
TEPMOMNACTUYHU NOAPABHUTENMN: MouuncTete emaiina,
n3nnakHete u noacywerte. O6paborete emaiina ¢ Nscb4Ha
CTpys, M3nnakHeTe 1 nofcywete. Msbpliete eusaHe ¢
KkucenuHa Ha emaiina 3a 30 cekyHau. MannakHete o6unHo
v nogcywerte. O6paboteTe noaroteeHus emain ¢ Assure®
Plus v noacywere ¢ Bb3ayx. HaHeceTe nactata L.C.R.™ B
maTtpuuaTta Ha NoapaBHUTENS, MoCTaBeTe U BTBbpAETe Neko B
npopbmxenne Ha 30 cekyHau.
OKNMY3AITHO HATPYMNBAHE: Cnep npasunHa noarotoska
Ha OKny3anHara 3bGHa NOBLPXHOCT (MOYNCTBAHE, eLBaHe,
uannaksae, noacylwasaHe) Havecete L.C.R.™ Bbpxy
OKIy3anHaTa NoBbPXHOCT A0 ONpe/ieneHara BUCOYMHa.
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BrebpaeTte neko 3a 30 cekyHau.
BHUMAHME: HE U3MON3BAWTE MOBTOPHO, AKO

CNPUHLIOBKATA CE 3AMbPCU. U3BArBAWUTE
KOHTAKT HA YACTUTE 3A MHOIOKPATHA YMNOTPEBA
C YCTATA HA MALMEHTUTE. U3NON3BAWUTE HOBMW,
HE3AMBLPCEHW PHLKABULIW. CIATAUTE BAPUEPHU
PbKABW/OBBUBKWN 3A ENHOKPATHA YNOTPEBA NPEAN
BCEKW MALMEHT.

@ LCR n Te ca 3a THa
yna-rpgﬁa. 3a Bceku NauueHT TpAGBa Aa ce U3nonsea HOB
HaKpalHuK.

BAXHO: BpemeTo 3a BTBbpAsiBaHE 3aBUCK OT MHTEH3VNBHOCTTa
Ha cBETNMHaTa 3a BTBbpAsiBaHe. OBLIOTO Bpeme Ha
BTBbpAsABaHe MoxXe Aa Bapupa ot 10 cekyHau Ao 30 cekyHam.
Monsi, 0GbpHeTe Ce KbM MPON3BOANTENS Ha CBETIIMHHMA
M3TOYHIK 3@ MPENOPBLUUTENHOTO BpeMe 3a BTBbpaAsBaHe.

@ NPEANA3HU MEPKW: Henonnmepuanparute cMonn

MOXe [1a NPUMMHSIT KOXHI YCELaHusi Ny YyBCTBUTENHM nvua. B
Crlyyalt Ha KOHTaKT C KOXaTa U3MUIATE OBUIHO CbC CamyH 1 Boaa.
/\ VanonssakeTo Ha UV, xanorenHa u LED cseTnuHa 3a
BTBLPASABAHE MOXE Aa € CBbP3aHO C YBpexXaaHe Ha ouuTe.
MauneHTBT, NeKapAT 1 aCCTEHTLT TPsbBa Aa HOCAT NPaBUIHO
NPOEKTMPaHM 3aLLMTHU 04MNa, KOraTo U3Mon3eaT Ten
YCTPOWCTBA 38 BTBbP/ASBAHE CbC CBETNMHA.

TEMMNEPATYPHO OrPAHUYEHME: [la ce cbxpaHsiBa
Ha cTaitHa Temneparypa (15-30°C)

3A MOBTOPHA NMOPBYKA: Komnnektu: Pecb. Ne LCREP-
Komnnekt LCR™ Kit B 6ytanHu cnpuHuoBku KomnoHeHTu: Pedb.
Ne LCR-5g L.C.R.™ 6yTtanHa cnpuHuoska Pech. Ne LCRT5-5g
HakpaiHuum 3a L.C.R.™ Pec. NeLCR15-1,5gL.C.R.™
CNpUHLOBKa C HaKpaljiHVlLlVl 3a pasnpegensiHe

TAPAHLIMA: Reliance Ortt Products, Inc.

CBOSATa OTTOBOPHOCT Aa 3aMeHI NPOAYKTUTE, ako Ce AoKaxke,

Ye ca fedektHu. Reliance Orthodontics Products, Inc.

He noema OTrOBOPHOCT 3a BCsIKakBu Bpeau unu 3ary6w,

npekn unu nocneasalun, NnponsTuyaiwum ot ynoTpeGaTa wnn
HEBb3MOXHOCTTa 3a ynoTpeﬁa Ha NpoAyKTUTe Taka, KakTo e
onwucano. MNpeawn ynotpeba notpebutenst Tpsabea aa onpeaeny
NpUroaHOCTTa Ha MPOAYKTa 3a HeroBaTa npeaHasHadeHa
ynotpe6a. MoTpe6UTeNnsT noema Lenns puck 1 OTFOBOPHOCT BbB
BPBb3Ka C FOPHOTO.

CAMO MO NEKAPCKO MPEAMUCAHMUE: ®enepanHuar 3akoH
Ha CALL orpaHuyaBa npoaax6ara Ha ToBa Usaenue camo ot unu
Mo NopbYKa Ha Nekap-CcreunanicT no AeHTanta MeanumHa.

CS CZECH TRANSLATION

INDIKACE K POUZITI: LCR ™ je tekuté, svétiem
polymerované ortodontické adhezivum uréené k pouziti

v ortodontické, zubni nebo pediatrické zubni ordinaci pro
bondovani lingvalnich napinacu, vytvareni okluznich vystaveb a
pro udrzeni termoplastickych vyrovnavagu.

NAVOD K POUZI

LINGVALNi RETENCE

. Sklovinu oSetfete profylakénim pfipravkem, oplachnéte a
vysuste. Sklovinu otryskeijte, oplachnéte a osuste. Kyselinou
leptejte sklovinu po dobu 30 sekund. Dikladné oplachnéte
a osuste.

Naneste kapku nebo dvé pecetidla Light Bond na michaci
podlozku. Na leptanou sklovinu naneste tenkou rovnomérnou
vrstvu pecetidla. POZNAMKA — pro zvy$eni pevnosti nebo
pouZziti na détské skloviné by méla byt pryskyfice Assure®
Plus pouzivana namisto pecetidel Light Bond a suena na
vzduchu.

Vydejte LCR ™ pfes drat. Vytvarujte a vyhladte pastu podle
potfeby. Polymerujte pastu na kazdém zubu z lingvalniho
sméru po dobu 30 sekund. POZNAMKA: Abyste zabranili
pfilnuti L.C.R.™ k nastroji, navihdete jej pomoci Assure®
Plus.

TERMOPLASTICKE VYROVNAVACE: Sklovinu o3etfete
profylakénim pfipravkem, oplachnéte a vysuste. Sklovinu
otryskejte, oplachnéte a osuste. Kyselinou leptejte sklovinu po
dobu 30 sekund. Dukladné oplachnéte a osuste. Pipravenou
sklovinu kondicionujte pomoci Assure ®Plus a ususte na
vzduchu. Naneste pastu L.C.R.™ do vyrovnavaci matrice,
nasadte a polymerujte svétlem po dobu 30 sekund.

OKLUZNIi VYSTAVBA: Po fadné pipravé okluzniho povrchu
zubu (profylaxe, leptani, oplachnuti, suSeni) naneste L.C.R.™
na okluzni povrch do stanovené vysky. Polymerujte svétlem
30 sekund.

POZOR: NEPOUZIVEJTE STRIKACKU OPAKOVANE,
POKUD DOJDE K JEJI KONTAMINACI. OPAKOVATELNE
POUZITELNE DILY NESMi PRIJIT DO KONTAKTU S USTY
PACIENTU. POUZIVEJTE NOVE, NEKONTAMINOVANE
RUKAVICE. PRED KAZDYM PACIENTEM NASADTE
JEDNORAZOVA BARIEROVA POUZDRA/OBALY
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sada v tlaénych stiikatkach Komponenty: Ref# LCR-5g L.C.R.
™ tlacna stfikacka Ref# LCRT5-5g L.C.R. ™ hroty

Ref# LCR15 — 1,5g L.C.R™ stfikacka s davkovacimi hroty
ZARUKA: Spolecnost Reliance Orthodontic Products, Inc.
uzn: svou odpovédnost za vyménu produktti, pokud se
ukaze, Ze jsou vadné. Spolecnost Reliance Orthodontic
Products, Inc nepfijima odpovédnost za jakékoli $kody

nebo ztraty, pfimé nebo nasledné, vyplyvajici z pouziti

nebo nemoznosti pouzivat produkty, jak je popsano. Pred
pouzitim je uzivatel zodpovédny za uréeni vhodnosti produktu
pro zamyslené pouZiti. UZivatel prebira veskeré riziko a
odpovédnost v souvislosti s tim.

POUZE NA LEKARSKY PREDPIS: USA Federalni zakon
omezuje prodej tohoto zafizeni z titulu objednavky zubniho
|ékafe nebo na jejim zakladé.

DA DANISH TRANSLATION

INDIKATIONER L.C.R ™ er et flydbart, lysheerdende
ortodontisk bindemiddel beregnet til anvende\se paen
ortodontisk, - eller bernetar ik til bonding af
linguale tandbgijler, skabelse af okklusale opbygninger og til
fastholdelse af termoplastiske aligners.

BRUGSANVISNING:

LINGUAL FASTHOLDELSE

. Rens emaljen, skyl og ter. Sandblaes emaljen, skyl og ter.
Syrezets emaljen i 30 sekunder. Skyl grundigt og ter.
Dispenser en drabe eller to af Light Bond teetningsmiddel pa
en blandepude. Pafor et tyndt ensartet lag taetningsmiddel
pa den aetsede emalje. BEMAERK - for at gge styrken eller
ved brug pa affaldende emalje skal Assure ® Plus anvendes i
stedet for Light Bond Sealants og luftterret.

Dispenser L.C.R ™ over bgjlen. Form og glat pasta som
onsket. Heerd pastaen pa hver tand fra lingual i 30 sekunder.
BEMZARK: For at forhindre, at L.C.R ™ klaeber fast pa et
instrument, veedes instrumentet med Assure ® Plus.
TERMOPLASTISKE ALIGNERE: Rens emaljen, skyl og ter.
Sandblaes emaljen, skyl og ter. Syreaets emaljen i 30 sekunder.
Skyl grundigt og ter. Forbehand! den forberedte emalje med
Assure ® Plus og luftter. Pafer L.C.R ™ -pastaen i aligner-
matricen, lever og lysheerd i 30 sekunder.

OCCLUSAL OPBYGNING: Efter korrekt praeparation af den
okklusale tandoverflade (rens, aets, skyl, tor), paferes L.C.R ™
pa den okklusale overflade til den bestemte hojde. Lysheerd i
30 sekunder.

ADVARSEL: GENANVEND IKKE, HVIS SPROJTEN,
BLIVER KONTAMINERET UNDGA KONTAKT MED DE
GENANVENDELIGE DELE OG PATIENTENS MUND.
BRUG NYE, UKONTAMINEREDE HANDSKER. ANVEND
ENGANGS-BESKYTTELSESARMER/OMSLAG F@R HVER
PATIENT.

® LCR-spidser er enheder til engangsbrug. Der skal
bruges en ny spids til hver patient.

VIGTIGT: Heerdningstider afheenger af heerdelampens
intensitet. Den samlede haerdningstid kan variere fra 10
sekunder til 30 sekunder. Referér til lampeproducenten for de
anbefalede haerdningstider.

@ FORHOLDSREGLER: Upolymeriserede resiner kan
forarsage hudreaktion hos felsomme personer. | tilfeelde af
kontakt med huden afvaskes grundigt med vand og saebe.

A Brug af UV-, halogen- og LED-hzerdelamper kan vaere
forbundet med gjenskader. Patienten, lzegen og assistenten bar
anvende korrekt designede beskyttelsesbriller ved brug af disse
lysheerdende enheder.

wef °° TEMPERATURBEGR/ENSNING: Opbevares ved
stuetemperatur (15-30°C)

GENBESTILLING: Set: Ref# LCREP-L.C.R. ™ Kit in Push
Syringes Komponenter: Ref#f LCR-5g L.C.R. ™ Push
Syringe Ref#f LCRT5-5g L.C.R. ™ Tips Ref# LCR15-1.5g
L.C.R™ Syringe with dispensing tips

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. patager sig
ansvaret for at erstatte et produkt, der viser sig at veere defekt.
Reliance Orthodontic Products, Inc. patager sig intet ansvar
for skader eller tab, direkte eller efterfalgende, der skyldes
brugen af eller manglende kendskab til brug af produkterne
som foreskrevet. Det er brugerens ansvar at vurdere for brug,
om produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren
patager sig enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse med
brugen.

KUN ORDINATION: Amerikansk Faderal lov forbeholder dette
produkt udelukkende til salg eller ordre fra en tandlaege.

DE GERMAN TRANSLATION
ANWENDUNGSHINWEISE: L.C.R™ ist ein flieRfahiger,
lichthartender kieferorthopadischer Kleber, der in einer
kieferorthopadischen, zahnérztlichen oder padiatrischen
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® Hroty LCR jsou zafizeni na jedno pouziti. Pro
pacienta by mél byt pouzit novy hrot.

ahnarztpraxis zum Kleben von Lingualretainern, zur
Herstellung von okklusalen Aufbauten und zur Retention von

DULEZITE: Doby polymerace zavisi na intenzité
lampy. Celkova doba polymerace se muze pohybovat od 10
sekund do 30 sekund. Doporuc¢ené doby polymerace naleznete
u vyrobce lampy.

< OPATRENI: Nepolymerizované pryskyfice mohou u
vnimavych osob zplsobit senzibilizaci kiize. V pfipadé kontaktu
s kuzi dukladné omyjte mydlem a vodou.

A Pouziti UV, halogenovych a LED polymeracénich lamp muze
byt spojeno s poskozenim oéi. Pfi pouzivani téchto svételnych
polymeraénich zafizeni by mél pacient, Iékaf a asistent nosit
spravné navrzené ochranné bryle.

s OMEZENI TEPLOTY: Uchovavejte pfi pokojové teploté
(15-30°C).

OPAKOVANA OBJEDNAVKA: Sady: Ref# LCREP-L.C.R. ™

therr ischen Alignern verwendet werden soll.
GEBRAUCHSANWEISUNG:
LINGUALE RETENTION
. Reinigung, Spiilung und Trocknung des Zahnschmelzes.
Sandstrahlen, Spiilung und Trocknung des Zahnschmelzes.
Konditionierung des Zahnschmelzes tiber 30 Sekunden.
Griindliche Spilung und Trocknung.
Ein oder zwei Tropfen Light Bond Versiegeler auf einen
Anmischblock geben. Eine diinne, gleichmagige Schicht
Versiegeler auf den geatzten Schmelz auftragen. HINWEIS:
Zur Erhéhung der Festigkeit oder zur Verwendung auf
Milchzahnschmelz sollte Assure® Plus anstelle von Light
Bond Versiegelern verwendet und mit Luft verblasen werden.
3. L.C.R. ™ iiber den Draht verteilen. Die Paste nach Wunsch
formen und glatten. Die Paste auf jedem Zahn von der
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Lingualflache aus 30 Sekunden lang ausharten. HINWEIS:
Um zu verhindern, dass L.C.R. ™ an einem Instrument
festklebt, das Instrument mit Assure® Plus benetzen.
THERMOPLASTISCHE ALIGNER: Reinigung, Spiilung
und Trocknung des Zahnschmelzes. Sandstrahlen, Spiilung
und Trocknung des Zahnschmelzes. Konditionierung des
Zahnschmelzes Uiber 30 Sekunden. Griindliche Spulung und
Trocknung. Konditionierung des préaparierten Zahnschmelzes
mit Assure® Plus und Verblasung mit Luft. Die L.C.R™ Paste
in die Aligner-Matrix auftragen, verteilen und 30 Sekunden lang
mit Licht ausharten.
OKKLUSALER AUFBAU: Das L.C.R. ™ nach der
ordnungsgeméRen Préparation der okklusalen Zahnoberflache
(Reinigen, Atzen, Spiilen, Trocknen) bis zur festgelegten Hohe
auf die Okklusionsflache auftragen. 30 Sekunden lang mit Licht
ausharten.
VORSICHT: NICHT WIEDERVERWENDEN, WENN DIE
SPRITZE KONTAMINIERT WIRD. DEN KONTAKT DER
WIEDERVERWENDBAREN TEILE MIT DEM MUND DES
PATIENTEN VERMEIDEN. NEUE, NICHT KONTAMINIERTE
HANDSCHUHE VERWENDEN. VOR JEDEM PATIENTEN
EINWEG-BARRIERESTULPEN/-UMHANGE ANLEGEN.
® LCR-Kaniilen sind Einwegprodukte. Fiir jeden Patienten
sollte eine neue Kaniile verwendet werden.
WICH : Die Aushartezeiten hangen von der Intensitat des
Aushartelichts ab. Die gesamte Aushartezeit kann zwischen
10 Sekunden und 30 betragen. Die empfohlenen
Aushartezeiten sind beim Lampenhersteller zu erfragen.
@ VORSICHTSMASSNAHMEN: Unpolymerisierte Harze
konnen bei empfindlichen Personen eine Hautempfindung
hervorrufen. Bei Beriihrung mit der Haut griindlich mit Wasser
und Seife waschen.
A Die Verwendung von UV-, Halogen- und LED-
Har kann mit Augs a einhergehen. Der
Patient, der Arzt und die Asslstenzkraﬂ sollten bei Verwendung
dieser Lichthartur eine ordnur I
Schutzbrille tragen.

sef °° TEMPERATURBEGRENZUNG: Bei Raumtemperatur
lagern (15-30°C)

ZUR NACHBESTELLUNG: Kits: Ref# LCREP-L.C.R. ™ Kit
in Push-Spritzen

Komponenten: Ref# LCR-5 g L.C.R. ™ Push-Spritze Ref#
LCRT5-5 g L.C.R. ™ Kaniilen Ref# LCR15-1,5gL.C.R™
Spritze mit Dosierkaniilen

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. nimmt seine
Verantwortung ernst und ersetzt Produkte, die nachweislich
defekt sind. Reliance Orthodontic Products, Inc. Gbernimmt
keine Haftung fiir Schaden oder Verluste, die direkt oder indirekt
aus der Verwendung der Produkte resultieren bzw. aus dem
Unvermdgen, diese gemaR der Beschreibung anzuwenden.
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, vor dem
Gebrauch des Produkts dessen Eignung fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck zu priifen. Der Benutzer tibernimmt das
gesamte Risiko und die damit zusammenhangende Haftung.
VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG: Nach dem US-
amerikanischen Bundesgesetz darf dieses Produkt nur

durch einen Zahnarzt oder auf Anordnung eines Zahnarztes
abgegeben werden.

ENAEIZEIZ XPHZIHZ: To L.C.R.™ givan éva peuoTd,
QWTOTTOAUPEPIJOHEVO CUYKOAANTIKG péTo opBodovTIKiG Xprong
TT0U TTpoOpIgeTal yia Xprion o€ opBodovTiké laTpeio, odovTiaTpeio
A TTaIB0d0VTIATPEIO YIa TN GUYKOAANGN TwV YAWOOIKWY
OUYKPATNTIKWY, TN dnpIoupyia avacuoTaoEwy OTN HaonTIKA
ETMQPAVEIQ KAl TN GUYKPATNON BEPHOTTAACTIKWY VOPBRKWV.
OAHTIEZ XPHZHZ:

FAQZZIKO ZYTKPATHTIKO

. Mpo@uAdagTe TNV adapavTivn, EETTAUVETE Kal OTEYVWOTE.
KaBapioTe pe appoBoAr) Ty adapavTivn, EETTAUVETE Kal
oTEYVWOTE. ABpoTToINOTE pe 05U TNV adaypavTivn yia 30
OEUTEPOAETITA. ZETTAUVETE KAAG Kal OTEYVWOTE.

TotoBeTRoTE pia éwg SUo oTayéveg amo@pakTikou Light
Bond o€ éva pIrAok avapigng. EQapuooTe pia AeTrTh,
OpOIOUOPPN OTPWOT ATTOPPAKTIKOU OTNV AdPOTIOINUEVN
adauavtivn. ZHMEIQZH - MNa va augnBei n oTepedtnta f yia
XPHon aTnv adapavTivn Twv VEOYIAWV SovTiwv, Ba TTPETEl
va xpnaigorrolgital 7o Assure® Plus avTi TwV aTTo@PaKTIKWY
Light Bond kai va oTeyvwveTal pe aépa.

Aiaveipete o L.C.R.™ egmdvw amé 1o oUppa. AWaTe 0TV
TIGoTa TO €MBUPNTS OXAHA Kal Agiavete. MoAupepioTe TV
TIdoTa o€ KABE SOVTI ATTO TN YAWOOIKN ETMIQAveia yia 30
SeutepoAemta. EHMEIQZH: Mpog amopuyn TTpookoGAANong
ToU L.C.R.™ ot kdtrolo dpyavo, SiaBpégTe To 6pyavo pe 1o
Assure® Plus.

©EPMOMMAAZTIKOI NAPOHKEZ: Mpo@uAdETe TNV adapavTivn,
EEMAUVETE Kal OTEYVWOTE. KaBapioTe pe appoBoAr Ty
adapavtivn, EETAUVETE kal OTEyVWOTE. ASPOTTIOINATE HE 050

TNV adapavtivn yia 30 SeutepOAETITA. ZETTAUVETE KAAG Kol
oTeyVWOoTE. EVioXUOTE TV TTpoETOINACpEV adapavTivi Je To
Assure® Plus kal oTeyvwoTe pe aépa. EQappdoTe Tnv TdoTa
L.C.R™ gv16G TOU TEXVNTOU TOIXWHATOG TOU VAPONKA, ATTAWOTE
Kal QWTOTTOAUPEPITTE Yia 30 SEUTEPOAETTTAL.

ANAZYZITAZH MAZHTIKHZ ENIQANEIAZ: MeTd Tnv
kat@AANAN TrpogTOIHaTia TNG HAoNTIKAG ETIPAVEIAg Tou dovTioU
(TTpo@UAAgN, adpoTroinan, £KTTAUCT, OTEYVWHA), EQAPUOTTE

10 L.C.R.™ 0T paonTik £MQAVEIX 0TO KABOPIOHEVO UYOG.
DwrotroAupepioTe yia 30 deuTepOAeTITA.

MPOZOXH: MHN ENMANAXPHZIMOMNOIHZETE ZE
MNEPINTQZH MOAYNZHZ THZ ZYPIITAZ. ANIO®YTETE
THN ENA®H TON EMANAXPHZIMOMOIHZIMON MEPQN
ME TO ZTOMA TON AZOENQN. XPHZIMOMOIHZITE

NEA, MH MOAYZMENA FANTIA. EDPAPMOZETE
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MPOZTATEYTIKA MANIKA /| KAAYMMATA MPIN AMO
KAOE AZOENH.

® Ta pOyxn LCR gival ouokeuég piag xpriong. Ma kade
aoBeV TTPETTEI VA XPNOIHOTIOIEITA VEO PUYXOG.
ZHMANTIKO: O1 xp6vol TToAUPEPIoHOU EEpTWVTal ATTO

TV évraon g Auxviag TToAupepiopoU. O ouvoAikdg Xpovog
TTOAUPEPIOOU PTTOPE VO KUpaiveTal atréd 10 SeuTePOAETITA WG
30 deuTepOAeTTTa. ATTEUBUVOEITE OTOV KATAOKEUAOTH TNG AuXviag
YIO TOUG GUVIOTWHEVOUG XPOVOUG TTOAUPEPIGHOU.

@ NPO®YAA : O1 pn TTOAUpEPIOPEVEG PNTIVEG PTTOPET

Va TIPOKaAETOUV BEPUATIK avTidpacn o€ eutradr} droua.

Z& TIEPITITWOT ETTAQPNG HE TO SEPHA, TTAUVETE TIPOOEKTIKG pE
oaToUVI Kal VEPS.

A H xpron Auxviwv ToAupepiopou UV, ahoyévou kai LED
HTTOpEi va eTiQépel 0pBaApiki BAGBN. O aoBeviig, o 10Tpdg

Kkai 0 BonB6g Ba TIPETTEl va popoUv KatdAAnAa oxediaouéva
TTPOCTATEUTIKA YUAAIG KOTA TN XPOT QUTWY TWV CUCKEUWV
PWTOTTOAUPEPITHOU.

wef °° OPIO @EPMOKPAZIAZ: GuAdooetal o Beppokpacia
dwpartiou (15-30°C)

A EK NEOY MAPAITEAIA: Kit: ApiBpog avagopag LCREP -
L.C.R.™ oeT o€ aUpIyyeg Pe EuBoAo

Egaptripara: Apibuég avagopdg LCR - L.C.R.™ cUpiyya pe
£pBolo 5 g, ApiBpdg avagopdg LCRTS - L.C.R.™ 5 g Puyxn
ApiBuo6g avagopdg LCR15 - 1,5 g Zupiyya L.C.R.™ pe puyxn
Slavopng

EFCYHZH: H Reliance Orthodontic Products, Inc. avayvwpice!
TNV €UBUVN TNG Va aVTIKATAOTACEN T TTPOIGVTa €4V aTrodelxBei
om eivar eAatTwpaTikd. H Reliance Orthodontic Products, Inc.
Sev aTmodEXETAI UBUVN VIO OTTOIEGSATIOTE {NUIEG 1] ATIWAEIEG,
GUEOCEG I TIAPETTOUEVEG, Ol OTTOIEG TTPOKUTITOUV ATTO TN Xprion

A aduvapia Xprong Twv TTPoiGVTwY OTTwG TepIypageTal. Mpiv
améd T Xprion, atroteAei euBUvn Tou XproTn va kabopioel TNV
KataAANASTNTA TOU TTPOIGVTOG Yia TNV TTPOBAETTOpEVN Xprion
Tou. O XprioTng avarapBavel kaBe Kivduvo kal euBivn OXETIKA
He TO TIapOV.

MONO ME IATPIKH ZYNTATH: HIMA O opooTovdiakdg vouog
TEPIOPIEl TNV TIWANON QUTAG TNG CUCKEURG HOVO OTTO I} KATOTTIV
£VTOARiG 0B0VTIGTPOU.

INDICACIONES DE USO: L.C.R™ es un adhesivo ortodontico
fluido y fotopollmerlzable dlsenado para el uso en consultorios
odor e or odor o ped\alr\cos
para el cementado de retenedores linguales, la creacion de
restauraciones oclusales y para la retencion de alineadores
termoplasticos.
INSTRUCCIONES DE USO:
RETENCION LINGUAL
. Realice la profilaxis del esmalte, enjuague y seque. Arene
el esmalte, enjuague y seque. Realice el grabado acido del
esmalte durante 30 segundos. Enjuague bien y seque.
Coloque una o dos gotas de sellador Light Bond en un
bloque de mezcla. Aplique una capa fina y uniforme de
sellador al esmalte grabado. NOTA: para aumentar la
resistencia o el uso en el esmalte de dientes deciduos, se
debe usar Assure® Plus en lugar de los selladores Light
Bond y secar con aire.
Coloque L.C.R.™ sobre el alambre. Dé forma y alise la
pasta como desee. Polimerice |a pasta en cada diente
desde lingual durante 30 segundos. NOTA: Para evitar que
el L.C.R.™ se adhiera a un instrumento, humedezca el
instrumento con Assure® Plus.
ALINEADORES TERMOPLASTICOS: Realice la profilaxis
del esmalte, enjuague y seque. Arene el esmalte, enjuague
y seque. Realice el grabado acido del esmalte durante 30
segundos. Enjuague bien y seque. Acondicione el esmalte
preparado con Assure® Plus y seque con aire. Aplique la pasta
L.C.R™ en la matriz del alineador, presente y fotopolimerice
durante 30 segundos.
TOPE OCLUSAL: Después de la preparacion adecuada de la
superficie dental oclusal (profilaxis, grabado, enjuague, secado),
aphque el L.C. R ™ a la superficie oclusal hasta la altura
imerice durante 30 segundo:
PRECAUCION. NO REUTILICE EL PRODUCTO SI SE
CONTAMINA LA JERINGA. EVITE EL CONTACTO DE LAS
PARTES REUTILIZABLES CON LA BOCA DEL PACIENTE.
USE GUANTES NUEVOS, NO CONTAMINADOS.
USE MANGAS/ENVOLTURAS DE PROTECCION
DESECHABLES ANTES DE CADA PACIENTE.
® Las puntas de LCR son dispositivos de un solo uso. Se
debe usar una nueva punta para cada paciente.
IMPORTANTE Los tiempos de pollmenzaclon dependen de
la de la luz de pc El tiempo total de
polimerizacién puede variar entre 10 y 30 segundos. Consulte al
fabricante de la luz para conocer los tiempos de polimerizacién
recomendados.
@ PRECAUCIONES: Las resinas no polimerizadas pueden
provocar sensibilidad cutanea en personas susceptibles. En
caso de contacto con la piel, lavese bien con agua y jabon.
A El uso de luces UV, halégenas y lamparas LED para
polimerizacién puede estar asociado con dafio ocular. El
paciente, el médico y el asistente deben usar gafas protectoras
debidamente disefiadas cuando utilicen estos dispositivos de
fotopolimerizacion.

> LIMITACION DE TEMPERATURA: Conserve a

temperatura ambiente (15-30°C)

INFORMACION PARA NUEVOS PEDIDOS: Kits: Ref#

LCREP-Kit L.C.R.™ en jeringas de empuje

Componentes: Ref# LCR- L.C.R.™ jeringa de empuje de 5 g
59
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Ref# LCRT5- Puntas L.C.R.™ de

Ref# LCR15 - L.C.R™ jeringa con puntas
dispensadoras 1.5 g

GARANTIA: Reliance Orthodontic Products,
Inc. reconoce su responsabilidad de reemplazar
los productos si se demuestra que son
defectuosos. Reliance Orthodontic Products,
Inc. no asume responsabilidad alguna por
dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos,
que surjan del uso o de la incapacidad para
usar los productos como se describe. Antes

de usar el producto, es responsabilidad del
usuario determinar si es adecuado para el uso
previsto. El usuario asume todo el riesgo y la
responsabilidad en relacion con ello.

VENTA BAJO RECETA: Las leyes federales
de los EE.UU. exigen que la venta de este
dispositivo se realice solo a través de un
profesional odontolégico o por indicacién

de este.

INDICATIONS D’UTILISATION: L.C.R™

est un adhésif orthodontique fluide et
photopolymérisable destiné a étre utilisé dans
un cabinet d’ orthodontie, dentaire ou dentaire
pédiatrique pour la liaison de gouttiéres
linguales, la création de constructions
occlusales et la rétention de gouttiéres
thermoplastiques.

MODE D’EMPLOI :

CONTENTOION LINGUALE

. Procéder a la prophylaxie, au ringage et au
séchage de I'émail. Sabler I'émail, le rincer
et le sécher. Mordancer I'émail pendant 30
secondes. Rincer abondamment et sécher.
Placer une ou deux gouttes de résine

de scellement Light Bond sur un tampon
mélangeur. Appliquer une fine couche
uniforme de résine de scellement sur I'émail
mordancé. REMARQUE - pour augmenter
la résistance ou pour une utilisation sur
I'émail de lait, utiliser de I'Assure® Plus &
la place des résines Light Bond puis laisser
sécher & I'air libre.

Placer du L.C.R. ™ sur le fil. Fagonner

et lisser la pate comme souhaité. Faites
durcir la pate sur chaque dent a partir de la
linguale pendant 30 secondes. REMARQUE
: Pour éviter que le L.C.R. ™ ne colle & un
instrument, mouiller l'instrument avec de
I'Assure® Plus.

GOUTTIERES THERMOPLASTIQUES :
Procéder a la prophylaxie, au ringage et au
séchage de I'’émail. Sabler I'émail, le rincer

et le sécher. Mordancer I'émail pendant 30
secondes. Rincer abondamment et sécher.
Cimenter I'émail préparé avec de I'Assure®
Plus et faire sécher a I'air libre. Appliquer la
pate L.C.R™ dans la matrice de gouttiére,
éliminer I'excédent et photopolymériser pendant
30 secondes.

CONSTRUCTION OCCLUSALE : Aprés avoir
bien préparé la surface occlusale de la dent
(prophylaxie, mordancage, ringage, séchage),
appliquer le L.C.R. ™ sur la surface occlusale
& la hauteur déterminée. Photopolymériser

30 secondes.

ATTENTION : NE PAS REUTILISER

SI LA SERINGUE EST CONTAMINEE.
EVITER LE CONTACT DES PIECES
REUTILISABLES AVEC LA BOUCHE DU
PATIENT. UTILISER DES GANTS NEUFS
ET NON CONTAMINES. APPLIQUER DES
MANCHONS / ENVELOPPES BARRIERES
JETABLES AVANT CHAQUE PATIENT.

® Les embouts LCR sont des dispositifs a
usage unique. Un nouvel embout doit étre
utilisé pour chaque patient.

IMPORTANT : La durée de durcissement
dépend de l'intensité de la lampe de
durcissement. La durée totale de durcissement
peut varier de 10 a 30 secondes. Veuillez
contacter le fabricant de la lampe pour
connaitre les durées de durcissement
recommandées.

< PRECAUTIONS : Les résines non
polymérisées peuvent provoquer des
sensations cutanées chez les personnes
sensibles. En cas de contact avec la peau, se
laver soigneusement a I'eau avec du savon.
A L'utilisation de lampes UV, halogénes

et L.E.D. peut étre associée a des Iésions
oculaires. Le patient, le praticien et I'assistant
doivent porter des lunettes de protection
spécialement congues a cet effet lorsqu'ils
utilisent ces appareils de photopolymérisation.

* LIMITES DE LA TEMPERATURE : A
conserver a température ambiante (15-30°C)
POUR TOUTE NOUVELLE COMMANDE :
Kits : Ref# LCREP- Kit de seringues & pousser
-L.C.R. ™ Composants: Ref# LCR-L.C.R. ™
Seringue a pousser 5 g Ref# LCRT5- Embouts
L.C.R. ™ 5g Ref# LCR15 - Seringue avec
embouts de distribution L.C.R™ 15¢g

GARANTIE : Reliance Orthodontic Products,
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Inc. reconnait la responsabilité qui lui incombe
de remplacer tout produit prouvé )

preuzlma odgovornost za bilo kakvu $tetu ili gubitak, izravan ili
1, koji proizlazi iz upotrebe ili nesposobnosti da se

Reliance Orthodontic Products, Inc. décline
toute responsabilité pour tout dommage ou
perte, direct(e) ou indirect(e), découlant de
I'utilisation ou de I'incapacité d'utiliser les
produits selon les indications. Avant I'utilisation,
il incombe a I'utilisateur de déterminer si

le produit convient a I'usage auquel il est
destiné. L utilisateur assume tous les risques et
responsabilités y afférents.

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE :
ETATS-UNIS La loi fédérale limite la vente de
ce dispositif & la vente par ou sur ordre d’'un
professionnel dentaire.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU: LCR™ je
ortodontski tekuci adheziv za svjetlosno
ucvrscivanje, koji se koristi u ortodontskim,
zubarskim i pedijatrijskim zubarskim
ordinacijama za vezivanje lingvalnih
retencijskih sredstava, pravljenje okluzijskih
i retenciju ter icnih naprava

Zza poravnavanje.

UPUTE ZA UPOTREBU:

LINGVALNA RETENCIJA

. Profilirajte caklinu, isperite i osusite.

Provedite pjeskarenje cakline, isperite i

osusite. Provedite jetkanje cakline kiselinom

u trajanju od 30 sekundi. Temeljito isperite

i osusite.

Kapnite kap ili dvije smjese Light Bond na

podlogu za mije$anje. Na jetkanu caklinu

nanesite tanki ravnomjerni sloj smjese.

NAPOMENA - da biste povecali ¢vrstocu

ili upotrebu na caklini mlije¢nih zubi, treba

koristiti proizvod Assure® Plus umjesto

smjese za brtvljenje Light Bond i osusiti
zrakom.

. Razmazite L.C.R. ™ preko Zice. Oblikujte i
izgladite pastu po Zelji. O&vrsnite pastu na
svakom zubu s lingvalne strane 30 sekundi.
NAPOMENA: Da se pasta L.C.R. ™ ne bi
lijepila za instrument, namogite instrument u
Assure® Plus.

TERMOPLASTICNI APARATI: Profilirajte

caklinu, isperite i osusite. Provedite pjeskarenje

cakline, isperite i osusite. Provedite jetkanje
cakline kiselinom u trajanju od 30 sekundi.

Temeljito isperite i osusite. Pripremite caklinu

pomocu proizvoda Assure® Plus i osusite

zrakom. pastu Nanesite LCR™ u matricu
naprave za poravnavanje, provedite svjetlosno
ucvrséivanje u trajanju od 30 sekundi.

OKLUZIJSKI DODATAK: Nakon pravilne

pripreme okluzijske povrsine zuba (profilacije,

jetkanja, ispiranja i suenja), nanesite L.C.R.™
na okluzijsku povrinu do visine koju ste

odredili. Tretirajte svjetlo$¢u radi uévrcéivanja u

trajanju od 30 sekundi.

OPREZ: NEMOJTE PONOVNO

UPOTREBLJAVATI STRCALJKU

AKO DODE DO KONTAMINACIJE.

IZBJEGAVAJTE KONTAKT DIJELOVA

KOJI SE MOGU VISEKRATNO KORISTITI

S USTIMA PACIJENTA. KORISTITE

NOVE, NEKONTAMINIRANE RUKAVICE.

NAVUCITE JEDNOKRATNE ZASTITNE

RUKAVE/OMOTACE PRIJE SVAKOG

PACIJENTA

® Vrh za LCR uredaje je namijenjen za

jednu upotrebu. Za svakog pacijenta treba

upotrijebiti novi vrh.

VAZN rijeme uévrscivanja ovisi o

i itetu svjetlosti za ucvrscivanje. Ukupno

vrijeme uévrcéivanja moze biti u rasponu od

10 do 30 sekundi. Obratite se proizvodacu

svjetlosnog uredaja ako su vam potrebne

informacije o preporu¢enim vremenima za
uévrdéivanje.

@ MJERE OPREZA: Nepolimerizirane smole

mogu kod osjetljivih osoba izazvati reakcije

na kozi. U slu¢aju dodira s koZzom, temeljito je

operite sapunom i vodom.

A Koristenje UV, halogenog i LED svjetla za

ucvréivanje moze izazvati oStecenje ociju.

Pacijent, lije¢nik i asistent trebaju koristiti

propisno dizajnirane zastitne naocale za

vrijeme upotrebe ovih uredaja za svjetlosno
uévrscivanje.

scf ¥ OGRANICENJE TEMPERATURE:

Cuvati na sobnoj temperaturi (15-30°C)

PODACI ZA NARUDZBU: Kompleti: Ref

br. LCREP- L.C.R.™ paket u $trcaljkama

na potisak

Komponente: Ref br. LCR-5g L.C.R.™ potisna

Strcaljka Ref br. LCRT5-5g L.C.R.™ vrhovi

Refbr. LCR15- 1,5 g L.C.R.™ $trcaljka s

jednokratnim vrhovima

JAMSTVO: Reliance Orthodontic Products,

Inc. preuzima odgovornost za zamjenu

proizvoda ako se dokaze da su neispravni.

Reliance Orthodontic Products, Inc. ne
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proizvod upotrebljava kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik
je duzan utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu predvidenu
namjenu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s
navedenim.

SAMO NA RX: Savezni zakon SAD-aograni¢ava kupovinu
ovog proizvoda na stomatolodke radnike ili po njihovom
nalogu.

HU HUNGARIAN TRANSLATION
ALKALMAZASI JAVALLATOK: Az LCR ™ egy folyékony,
fenyre koto onodoncwas ragaszto amelyet ortodontikus,

i vagy gyel rendel6ben hasznalnak
lingualis retalnerek rogzitésére, okkluzalis felépitmények
|étrehozasara és a termoplasztikus alignerek rogzitésére.
HASZNALATI UTASITAS:

LINGUALIS RETENCIO

. Polirozza a zomancot, &blitse le és szaritsa meg.
Homokflivassa a zomancot, 6blitse le és szaritsa meg.
Savazza a zoméancot 30 masodpercig. Alaposan 6blitse le
és szaritsa meg.

Adagoljon ki egy vagy két csepp Light Bond barazdazarét
egy keverélapra. Vigyen fel egy vékony, egyenletes
barazdazaré réteget a savazott zomancra. MEGJEGYZES
- a szilardsag névelése érdekében, illetve tejffog zomancon
térténd felhasznalashoz az Assure® Plus-t kell hasznaini a
Light Bond barazdazarok helyett és légarammal szaritani.
Adagolja az L.C.R.™-et a fogszabalyozé iv folé A pasztat
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uniforme di sigillante sullo smalto mordenzato. NOTA-
per aumentare la resistenza o 'uso su smalto deciduo,
Assure® Plus deve essere usato al posto dei Sigillanti
Light Bond e asciugato all'aria.

. Distribuire L.C.R. ™ sul filo. Modellare e levigare la pasta
a piacere. Polimerizzare la pasta su ogni dente dal
linguale per 30 secondi. NOTA: Per evitare che L.C.R. ™
si attacchi a uno strumento, inumidire lo strumento con
Assure® Plus.

ALLINEATORI TERMOPLASTICI: Eseguire la profilassi

dello smalto, risciacquare e asciugare. Sabbiare lo smalto,

risciacquare e asciugare. Mordenzare con acido lo smalto per

30 secondi. Risciacquare a fondo e asciugare. Condizionare

lo smalto preparato con Assure® Plus e asciugare all'aria.

Applicare la pasta L.C.R™ nella matrice dell'allineatore,

erogare e fotopolimerizzare per 30 secondi.

RILIEVO OCCLUSALE: Dopo un'adeguata preparazione

della superficie occlusale del dente (profilassi, mordenzatura,

risciacquo, asciugatura), applicare L.C.R. ™ sulla superficie

occlusale all'altezza determinata. Fotopolimerizzare per 30

secondi.

ATTENZIONE: NON RIUTILIZZARE IN CASO DI SIRINGA

CONTAMINATA. EVITARE IL CONTATTO DELLE PARTI

RIUTILIZZABILI CON LA BOCCA DEL PAZIENTE.

UTILIZZARE GUANTI NUOVI E NON CONTAMINATI.

APPLICARE DELLE COPERTURE PROTETTIVE

MONOUSO PER OGNI PAZIENTE..

® Le punte LCR sono disposi monouso. Per ogni

w

formazza és simitsa a kivant modon. F
pasztat minden egyes fogon lingudlisan 30 masodperclg
MEGJEGYZES: Az LCR ™ miiszerhez valé tapadasanak
megelézése érdekében nedvesitse meg a miiszert az
Assure® Plusszal.
TERMOPLASZTIKUS ALIGNEREK: Polirozza a zomancot,
Oblitse le és szaritsa meg. Homokfuvassa a zomancot, 6blitse
le és szaritsa meg. Savazza a zomancot 30 masodpercig.
Alaposan oblitse le és szaritsa meg. Kondicionalja az
elékészitett zomancot Assure® Plusszal és szaritsa meg.
Vigye fel az L.C.R.™ pasztat az aligner matrixba, tegye a
helyére és fotopolimerizalja 30 masodpercig.
OKKLUZALIS FELEPITMENY: Az okkluzalis fogfelszin
megfeleld el6készitése (polirozas, savazas, oblités,
szaritas) ulan vigye fel az L.C.R.™-t az okkluzalis felszmre
ott 1. Fo imerizalja 3f

a
masodperclg.
VIGYAZAT: NE HASZNALJA UJRA A
FECSKENDOT, HA AZ SZENNYEZODOTT.
KERULJE AZ UJRAFELHASZNALHATO RESZEK
ES A BETEG ERINTKEZESET. HASZNALJON
UJ, SZENNYEZODESMENTES KESZTYUKET.
ALKALMAZZON ELDOBHATO
CSOMAGOLOT MINDEN EGYES PACIENS ELOTT.
(@) Az LCR hegyek egyszer hasznalatos eszkdzék. Minden
betegnél uj hegyet kell hasznalni.
FONTOS: A kétési id6 fligg a polimerizacios fény
intenzitasatol. A teljes kétési idé 10 masodperc és 30
masodperc kozott valtozhat. Az ajanlott polimerizaciés idoket
illetéen forduljon fényforras gyartéjahoz.
< OVINTEZKEDESEK: A nem polimerizalt gyantak az arra
érzékeny személyeknél bérirritaciét okozhatnak. Bérrel vald
érintkezés esetén alaposan mossa le szappannal és vizzel.
&Az UV, halogén és LED polimerizaciés lampak hasznalata
szemkarosodassal Jarhal A betegnek az orvosnak ésaz
1snek a hasznalata

soran megfe\eloen kialakitott vedoszemuveget kell viselnie.
sef*° HOMERSEKLETKORLATOZAS:
Szobah6mérsékleten tarolandé (15-30°C)
AZ UTANRENDELESHEZ: Készletek: Ref # LCREP-
L.C.R.™ készlet nyoméfecskendékben
Komponensek: Ref # LCR-5 g L.C.R™ nyomoéfecskendd Ref
#LCRT5-5g L.C.R.™ hegyek Ref#LCR15-15gL.CR™
fecskend6 adagoléhegyekkel
GARANCIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. vallalja,
hogy kicseréli a termékeket, amennyiben azok hibasnak
bizonyulnak. A Reliance Orthodontic Products, Inc. nem vallal
felelésséget semmilyen kozvetlen vagy kévetkezményes
karért vagy veszteségért, amely a termékek fentiekben
ismertetett felnasznalasabdl vagy a fenti eléirasoktol eltéré
felhasznalasabol fakad. Hasznalat elétt a felhasznalo

ége annak meghatarozasa, hogy a termék alkal
a rendeltetésszer( felnasznalasra. Ezzel kapcsolatban
minden felelsség és kockazat a felnasznalot terhel.
KIZAROLAG ORVOSI RENDELVENYRE: Az Amerikai
Egyesu\l Allamok A szovetsegl lorvenyek értelmében az
eszkdz re yre vagy 08
részére értékesithetd.

IT ITALIAN TRANSLATION

INDICAZIONI PER L'USO L.C.R™ & un adesivo ortodontico
ad alta scorrevolezza e fotopolimerizzabile concepito

per essere utilizzato all'interno di uno studio dentistico
ortodontico, dentale o pediatrico per I'incollaggio di retainer
linguali, la creazione di rilievi occlusali e per la ritenzione di
allineatori termoplastici.

ISTRUZIONI PER L'USO

RITENZIONE LINGUALE

. Eseguire la profilassi dello smalto, risciacquare e
asciugare. Sabbiare lo smalto, risciacquare e asciugare.
Mordenzare con acido lo smalto per 30 secondi.
Risciacquare a fondo e asciugare.

Distribuire una goccia o due di sigillante Light Bond su
una tavoletta di miscelatura. Applicare un sottile strato

N

deve essere una nuova punta.
IMPORTANTE: | tempi di polimerizzazione dipendono
dall'intensita della lampada polimerizzante. Il tempo di
polimerizzazione totale pué variare da 10 secondi a 30
secondi. Per i tempi di polimerizzazione consigliati, consultare
il produttore della lampada.
@ PRECAUZIONI: Le resine non polimerizzate possono
causare sensibilizzazione cutanea nelle persone predisposte.
In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con
acqua e sapone.
& L'uso di lampade UV, alogene e L.E.D. puo essere
associato a danni agli occhi. Il paziente, il medico
e l'assistente devono indossare protezioni oculari
adeguatamente progettate quando si utilizzano questi
dispositivi di fotopolimerizzazione.
wef °° LIMITI DI TEMPERATURA: Conservare a
temperatura ambiente (15-30°C)
PER IL RIORDINO: Kit: Rifff LCREP-KitL.C.R. ™ in
siringhe a pressione
Componenti: Rif# LCR-Siringa a pressione 5g L.C.R. ™
Rif# LCRT5-Punte 5 g L.C.R. ™ Rif## LCR15 — Siringa 1,5 g
L.C.R™ con punte dispensatrici
GARANZIA: Reliance Orthodontic Products, Inc. si assume
la responsabilita per la sostituzione dei prodotti qualora se ne
dimostri la difettosita. Reliance Orthodontic Products, Inc. non
si assume responsabilita per eventuali danni o perdite, diretti
o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacita di usare i
prodotti cosi come descritti. Prima dell'uso, & responsabilita
dell'utilizzatore determinare I'adeguatezza del prodotto
per l'uso previsto. L'utilizzatore si assume tutti i rischi e le
responsabilita connesse.
SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: STATI UNITI la legge
federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo
a odontoiatri o su prescrizione medica.

NL DUTCH TRANSLATION

INDICATIES VOOR GEBRUIK: L.C.R™ is een vloeibaar,
lichthuitardend orthodontisch kleefmiddel dat bedoeld is
voor gebruik binnen een orthodontische, tandheelkundige of
pediatrische tandartspraktijk voor het hechten van linguale
retainers, het creéren van occlusale opbouw en voor het
vasthouden van thermoplastische uitlijners.
GEBRUIKSAANWIJZING:

LINGUALE RETENTIE

. Reinig het glazuur, spoel en droog het af. Zandstralen,
spoelen en drogen. Zuurets het glazuur gedurende 30
seconden. Grondig spoelen en drogen.

Breng een druppel of twee Light Bond Afdichter aan op
een mengpad. Breng een dunne, gelijkmatige laag kit
aan op het geétste email. OPMERKING: om de sterkte te
verhogen of om op glazuur te gebruiken, moet Assure®
Plus worden gebruikt in plaats van Light Bond Afdichters
en moet het aan de lucht worden gedroogd.

Breng L.C.R.™ aan op de draad. Breng de pasta in
vorm en maak deze glad naar wens. Hard de pasta uit
op elke tand van de linguaal gedurende 30 seconden.
OPMERKING: Om te voorkomen dat L.C.R. ™ aan een
instrument blijft plakken, bevochtigt u het instrument met
Assure® Plus.

THERMOPLASTISCHE UITLIJNERS: Reinig het glazuur,
spoel en droog het af. Zandstralen, spoelen en drogen.
Zuurets het glazuur gedurende 30 seconden. Grondig
spoelen en drogen. Conditioneer het geprepareerde glazuur
met Assure® Plus en laat het aan de lucht drogen. Breng
de L.C.R™-pasta aan in de uitlijnmatrix, breng deze op zijn
plaats en laat het gedurende 30 seconden uitharden.
OCCLUSALE OPBOUW: Na een goede voorbereiding van
het occlusale tandoppervlak (profylaxen, etsen, spoelen,
drogen), brengt u de L.C.R. ™ aan op het occlusale
oppervlak, op de vastgestelde hoogte. Gedurende 30
seconden lichtuitharden.

LET OP: NIET HERGEBRUIKEN ALS DE SPUIT
VERONTREINIGD RAAKT. VERMIJD CONTACT VAN
DE HERBRUIKBARE DELEN MET DE MOND VAN DE
PATIENT. GEBRUIK NIEUWE, NIET-VERONTREINIGDE
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HANDSCHOENEN. BRENG VOOR ELKE PATIENT
WEGWERPBESCHERMHULZEN/WIKKELS AAN.

® LCR-tips zijn apparaten voor eenmalig gebruik. Voor
elke patiént moet een nieuwe tip worden gebruikt.
BELANGRIJK: De uithardingstijden zijn afhankelijk van de
intensiteit van het uithardingslicht. De totale uithardingstijd
kan variéren van 10 seconden tot 30 seconden.

Raadpleeg de fabrikant van het licht voor de aanbevolen
uithardingstijden.

@ LET OP: Ongepolymeriseerde harsen kunnen bij
gevoelige personen huidirritatie veroorzaken. In geval van
contact met de huid grondig wassen met water en zeep.

A Het gebruik van UV-, halogeen- en L.E.D.-
uithardingslampen kan in verband worden gebracht met
oogschade. De patiént, de arts en de assistent moeten bij
het gebruik van deze lichtuithardingsapparaten een goed
ontworpen veiligheidsbril dragen.

sef ¢ TEMPERATUURBEPERKING: Opslag bij
kamertemperatuur (15-30°C)

NABESTELLEN: Kits: Ref# LCREP-L.C.R. ™ Kitin
Duwspuiten Componenten: Ref#f LCR-5g L.C.R. ™ Duwspuit
Ref# LCRT5-5g L.C.R. ™ Tips

Ref# LCR15 - 1,5 g L.C.R™ Spuit met doseertips
GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. erkent haar
verantwoordelijkheid om producten te vervangen als blijkt dat
ze defect zijn. Reliance Orthodontic Products, Inc. aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct
of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen
gebruiken van de producten zoals beschreven. Het is de
verantwoordelijkheid van de gebrulker om voéor gebruik te
bepalen of het product geschlkt is voor het beoogde gebruik.
De gebruiker neemt alle risico’s en aansprakelijkheid in
verband hiermee op zich.

ALLEEN RX: VS. De federale wetgeving beperkt dit apparaat
tot de aankoop door of in opdracht van een tandheelkundige.

NO NORWEGIAN TRANSLATION
INDIKASJONER FOR BRUK: L.C.R™ er et lysherdende,
ortodontisk adhesiv tiltenkt for bruk i en ortodontisk, dental
eller pediatrisk omgivelse for bonding av linguale retainere,
oppretting av okklusale oppbygginger og for retensjon av
termoplastiske alignere.
INSTRUKSJONER FOR BRUK:
LINGUAL RETENSJON
. Forbehandle emaljen, skyll og terk. Sandblas emaljen,
skyll og terk. Syreets emaljen i 30 sekunder. Skyll grundig
og terk.
Disponer en eller to draper Light Bond forsegling pa en
blandepute. Pafor et tynt, jevnt lag med forsegling pa
den etsede emaljen. MERK - for gkt styrke eller bruk pa
lovfellende emalje, ber det brukes Assure® Plus i stedet
for Light Bond-forseglinger. Tark med luft.
Dispenser L.C.R.™ over vaieren. Form og utjevn pastaen
etter gnske. Herd pastaen pa hver tann fra lingual i 30
sekunder. MERK: Fukt instrumentet med Assure® Plus for
& forhindre at L.C.R™ fester seg til det.
TERMOPLASTISKE ALIGNERE: Forbehandle emaljen,
skyll og terk. Sandblas emaljen, skyll og terk. Syreets
emaljen i 30 sekunder. Skyll grundig og terk. Kondisjoner
den preparerte emaljen med Assure®Plus, og terk med luft.
Appliser L.C.R™-pastaen i aligner-matrisen, lever og lysherd
i 30 sekunder.
OKKLUSAL OPPBYGGING: Nar den okklusale
tannoverflaten (forbehandlet, etset, skylt, terket) er klargjort
pa riktig mate, appliseres L.C.R™ pa den okklusale overflaten
til bestemt hoyde. Lysherdes i 30 sekunder.
FORSIKTIG: IKKE BRUK SPROYTEN PA NYTT DERSOM
DEN KONTAMINERES. UNNGA KONTAKT MELLOM
GJENBRUKSDELER OG PASIENTENS MUNN. BRUK
NYE, UKONTAMINERTE HANSKER. BRUK ENGANGS
BARRIEREMANSJETTER / DUKER FOR HVER PASIENT.
LCR-spi er enheter til . En ny spiss
ma brukes for hver pasient.
VIKTIG: Herdetider avhenger av herdelysets intensitet. Den
‘totale herdetiden kan variere fra 10 sekunder til 30 sekunder.
Referer til t 1s produsent for t
<& FORHOLDSREGLER: Ikke-polymerisert resin kan
forarsake hudirritasjoner hos mottakelige personer. Ved
kontakt med huden, vask grundig med sape og vann.
A Bruk av UV-, halogen- og LED-herdelamper kan
veere forbundet med oyeskader. Pasienten, legen og
assistenten skal bruke riktig utformede vernebriller nar disse
herdelampene brukes.
mjf‘m TEMPERATURBEGRENSNING: Oppbevares ved
romtemperatur (15-30°C)
NY BESTILLING: Kits: Refnr. LCREP-L.C.R.™ -kiti
trykksproyter Komponenter: Refnr. LCR-5gL.C.R.™
-trykksproyte Ref nr. LCRT5-5 g L.C.R.™ -spisserRef nr.
LCR15- 1,5 g L.C.R™ -sproyte med dispenseringsspisser
GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. anerkjenner
sitt ansvar for & erstatte produkter hvis de viser seg a vaere
defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. patar seg intet
ansvar for skader eller tap, direkte eller falgeskader, som
skyldes bruk av eller manglende evne til & bruke produktene
som beskrevet. For bruk er det brukerens ansvar & vurdere
egnetheten til produktet for den tiltenkte bruken. Brukeren
patar seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette.
BARE RX: Foderal Faderal lov i USA begrenser salg av
denne enheten il eller etter ordre fra en tannlege.
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WSKAZANIA DO STOSOWANIA: L.C.R™ jest

ptynnym, $wi klejem or ym

przezr do w i 1 ortodontycznych,
stomatologicznych i pediatrycznych w celu klejenia retaineréw
jezykowych, tworzenia odbuddéw okluzyjnych i retencji
nakfadek termoplastycznych.

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

RETENCJA JEZYKOWA

. Przygotowadé, optukac i osuszy¢ szkliwo. Wypiaskowaé
szkliwo, optukac i osuszy¢. Szkliwo wytrawia¢ kwasem
przez 30 sekund. Doktadnie sptukac i osuszy¢.

. Umiesci¢ jedna Iub dW|e krop\e szczehwa Light Bond na

Na szkliwo natozy¢
cienkg warstwe szczeliwa. UWAGA — w celu zwigkszenia
wytrzymatosci lub zastosowania na szkliwie zebow
mlecznych zastosowac zywice Assure® Plus zamiast
szczeliw Light Bond, a nastgpnie osuszy¢ powietrzem.

. Rozprowadzi¢ materiat L.C.R.™ po drucie. Uformowac i
wygtadzi¢ paste, zaleznie od potrzeby. Utwardza¢ paste
na kazdym zebie od strony jezykowej przez 30 sekund.
UWAGA: Aby zapobiec przyklejaniu si¢ materiatu L.C.R.™
do instrumentu, zwilzy¢ go zywicg Assure® Plus.

NAKLADKI TERMOPLASTYCZNE: Przygotowac, optuka¢

i osuszyc¢ szkliwo. Wypiaskowaé szkliwo, optukac i osuszyc.

Szkliwo wytrawia¢ kwasem przez 30 sekund. Doktadnie

splukac i osuszy¢. Przygotowane szkliwo kondycjonowac za

pomoca zywicy Assure® Plus i osuszy¢ powietrzem. Natozy¢
paste L.C.R™ na matryce naktadki i utwardzaé¢ $wiattem
przez 30 sekund.

ODBUDOWA OKLUZYJNA: Po prawidtowym przygotowaniu

powierzchni okluzyjnej zeba (przygotowanie, wytrawienie,

splukanie, osuszenie) natozy¢ paste L.C.R.™ na powierzchnie
okluzyjng na okreslong wysoko$¢. Utwardzaé $wiattem przez

30 sekund.

PRZESTROGA: NIE UZYWAC PONOWNIE, JESLI

STRZYKAWKA ZOSTANIE ZANIECZYSZCZONA.

UNIKAC KONTAKTU CZ§SCI WIELOKROTNEGO

UZYTKU Z USTAMI PACJENTA. UZYWAC NOWYCH

NIESKAZONYCH REKAWICZEK. PRZED KAZDYM

PACJENTEM ZAKLADAC JEDNORAZOWE REKAWY /
OPASKI BARIEROWE.
(@) Koricéwki LCR sa wyrobami jednorazowego uzytku. U
kazdego pacjenta uzy¢ nowej koficowki.
WAZNE: Czas utwardzania zalezy od natezenia $wiatta
utwardzajgcego. Catkowity czas utwardzania moze wynosi¢
od 10 do 30 sekund. Zalecane czasy utwardzania mozna
znalez¢ u producenta lampy.
<5 SRODKI OSTROZNOSCI: Zywice niespolimeryzowane
moga wywotywac u oséb wrazliwych uczulenie na skorze. W
przypadku kontaktu ze skérg umy¢ doktadnie wodg z mydtem.
ie lamp utwardzajgcych UV, ych i LED
moze wigzac sie z uszkodzeniem oczu. Podczas korzystania
z wymienionych urzgdzen do utwardzania $wiattem pacjent,
lekarz i asystent powinni nosi¢ prawidiowo zaprojektowane
okulary ochronne.
sef”° OGRANICZENIE TEMPERATURY: Przechowywa¢ w
temperaturze pokojowej (15-30°C)
ZAMAWIANIE: Zestawy: Kod kat.: LCREP-L.C.R. ™ Kit in
Push Syringes
Komponenty: Kod kat.: LCR-5g L.C.R. ™ Push Syringe
Kod kat.: LCRT5-5g L.C.R. ™ Tips Kod kat.: LCR15-1.5¢g
L.C.R™ Syringe with dispensing tips
GWARANCJA: Firma Reliance Orthodontic Products, Inc.
odpowiada za wymiang produktéw w przypadku stwierdzenia
ich wadliwosci. Reliance Orthodontic Products, Inc. nie
ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek szkody lub straty
bezposrednie lub wtdrne wynikajace z uzycia lub braku
mozliwosci uzycia produktow w sposéb zgodny z opisem.
Przed uzyciem uzytkownik odpowiada za okreslenie
przydatnosci produktu do przewidzianego zastosowania.
Uzytkownik ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ i ryzyko z tym
zwigzane.
PRODUKT DOSTEPNY TYLKO NA RECEPTE:
Amerykanskie prawo federalne ogranicza sprzedaz tego
wyrobu przez lekarza dentyste lub na jego zlecenie.

INDICACOES DE USO: L.C.R™ ¢ um adesivo ortoddntico
de fo(opollmenzagao fluivel, desllnado aser usado em
consultério or ou

pedidtrico para a colagem de retentores linguais, criagdo
de acumulos oclusais e para a retengao de alinhadores
termoplasticos.

INSTRUGOES DE USO:

RETENGAO LINGUAL

1. Faga a profilaxia do esmalte, enxague e seque. Aplique
jato de areia no esmalte, enxague e seque. Condicione

o esmalte com acido durante 30 segundos Enxague e
seque bem.

Distribua uma gota ou duas de selante Light Bond em um
bloco de mistura. Aplique uma camada fina e uniforme

de selante sobre o esmalte condicionado. NOTA - para
aumentar a resisténcia ou uso em esmaltes de deciduos,
Assure® Plus deve ser usado no lugar dos Selantes Light
Bond e secos ao ar.

Distribua L. C R. ™ por cima do fio. Forma e pasta suave
como Fagcaa da pasta em
cada dente a partir do lingual durante 30 segundos. NOTA:
Para evitar que o L.C.R. ™ agarre em um instrumento,
molhe o instrumento com Assure® Plus.

ALINHADORES TERMOPLASTICOS: Faga a profilaxia do
esmalte, enxague e seque. Aplique jato de areia no esmalte,
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enxague e seque. Condicione o esmalte com acido durante
30 segundos Enxague e seque bem. Condicione o esmalte
preparado com Assure® Plus e deixe secar ao ar. Aplique

a pasta L.C.R™ na matriz do alinhador, distribua e faga a
fotopolimerizagao durante 30 segundos.

ACUMULO OCLUSAL: Apés o preparo adequado da
superficie oclusal do dente (profilaxia, condicionamento,
enxague, secagem), apllque oLCR ™a supemcle oclusal
até a altura Faca a ao durante
30 segundos.

CUIDADO: NAO REUTILIZE SE A SERINGA FICAR

e *° LIMITE DE TEMPERATURA: a se pastra la
temperatura camerei (15-30°C)

PENTRU COMANDARE ULTERIOARA: kituri:

nr. ref. LCREP- kit L.C.R.™ in seringi push
componente: nr. ref. LCR- seringa L.C.R.™ seringa
push de 5 g, rr. ref. LCRT5 - varfuri L.C.R.™ de

5 gnr. ref. LCR15 — seringa L.C.R™ cu varfuri de
dozarede 1,59

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. Tsi

CONTAMINADA. EVITE O CONTATO DAS PARTES
REUTILIZAVEIS COM A BOCA DO PACIENTE. USE
LUVAS NOVAS E NAO CONTAMINADAS. APLIQUE
MANGAS DE BARREIRA DESCARTAVEIS ANTES DE
CADA PACIENTI

® As pontas LCR sao dispositivos de uso tinico. Uma
nova ponta deve ser usada para cada paciente.
IMPORTANTE: Os tempos de polimerizagdo dependem da
intensidade da lampada da fotopolimerizagao. O tempo total
de polimerizagao pode variar de 10 segundos a 30 segundos.
Consulte o fabricante da lampada sobre os tempos de
polimerizagéo recomendados.

@ PRECAUGCOES: As resinas néo polimerizadas podem
causar sensagao cutanea em pessoas suscetiveis. Em caso
de contato com a pele, lave bem com &gua e sab&o.

A 0 uso de fotopolimerizagao com UV, haldgenios e
L.E.D. pode estar associado a lesdes oculares. O paciente,
o0 médico e o assistente devem usar dculos de protegao
projetados adequadamente ao usar estes dispositivos de
fotopolimerizagéo.

wef°° LIMITACAO DE TEMPERATURA: Armazene a
temperatura ambiente (15-30°C)

PARA NOVO PEDIDO: Kits: Ref# LCREP-L.C.R. ™ Kit
em Seringas Push Componentes: Ref# LCR-5g L.C.R. ™
Seringa Push Ref# LCRT5-5g L.C.R. ™ Pontas Ref# LCR15
-1.5gL.C.R™ Seringa com pontas de distribuicdo
GARANTIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc.
reconhece a sua responsabilidade em substituir os produtos
em caso de comprovagao de defeitos. A Reliance Orthodontic
Products, Inc. ndo se responsabiliza por quaisquer danos

ou perdas, diretos ou consequentes, decorrentes do uso

ou mcapamdade de uso dos produtus conforme descnto
Antes de usar, & r do usuario a
adequagao do produto ao seu uso pretendido. O usuario
assume todos os riscos e responsabilidades nas conexdes
com eles.

VENDA SOB PRESCRICAO: A lei federal dos EUA restringe

este dispositivo a venda por ou a pedido de um profissional
odontolégico.

RO ROMANIAN TRANSLATION

INDICATII DE UTILIZARE: L.C.R.™ este un adeziv fluid
ortodontic cu fotopolimerizare utilizat in cadrul unui cabinet
dentar ortodontic, stomatologic sau pediatric pentru lipirea
aparatelor dentare linguale, crearea de acumulari ocluzale si
pentru retentia gutierelor termoplastice.
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

RETENTIE LINGUALA

. Profilati smaltul, clatiti si uscati. Sablati smaltul, clatiti si
uscati. Gravati cu acid smalul timp de 30 de secunde.
Clétiti bine si uscati.

Dozati o picatura sau doua de material de sigilare Light
Bond pe o placuta de mixare. Aplicati un strat subtire
uniform de material de sigilare pe smaltul gravat. NOTA -
pentru a creste rezistenta sau a utiliza pe smalt temporar,
trebuie folosit Assure® Plus in locul materialelor de sigilare
Light Bond si trebuie uscat cu aer.

Dozati L.C.R.™ peste sarma. Formati si neteziti pasta
dupa preferinte. Polimerizati pasta pe fiecare dinte din
zona linguala timp de 30 de secunde. NOTA: pentru

a impiedica L.C.R.™ sa se lipeasca de un instrument,
umeziti instrumentul cu Assure® Plus.

GUTIERE TERMOPLASTICE: profilati smaltul, clatiti si uscati.
Sablati smaltul, clatiti si uscati. Gravati cu acid smaltul timp
de 30 de secunde. Clatiti bine si uscati. Prelucrati smaltul

cu Assure® Plus si uscati cu aer. Aplicati pastd L.C.R.™ pe
forma gutiere, livrati si fotopolimerizati timp de 30 de secunde.
ACUMULARI OCLUZALE: dupé pregétirea adecvata

a suprafetei dintelui ocluzal (profilare, gravare, clatire,
uscare), aplicati L.C.R.™ pe suprafata ocluzala la inaltimea
determinata. Fotopolimerizati timp de 30 de secunde.
ATENTIE: NU REUTILIZATI DACA SERINGA SE
CONTAMINEAZA. EVITATI CONTACTUL PARTILOR
REUTILIZABILE CU GURA PACIENTILOR. UTILIZATI
MANUSI NOI, NECONTAMINATE. APLICATI PROTECTII
DE UNICA FOLOSINTA, MANSOANE/FOLII, INAINTE DE
TRATAREA FIECARUI PACIENT.

® Varfurile LCR sunt dispozitive de unica folosinta. Este
necesara utilizarea unui varf nou pentru fiecare pacient.
IMPORTANT: duratele de polimerizare depind de intensitatea
luminii. Durata totala de polimerizare poate varia de la 10

la 30 de secunde. Consultati producatorul luminilor pentru
duratele de polimerizare recomandate.

@ PRECAUTII: rasina nepolimerizata poate provoca
sensibilizarea pielii la persoanele susceptibile. In caz de
contact cu pielea, spalati-va bine cu apa si sapun.

A Utilizarea luminilor de polimerizare UV, halogen si

LED poate fi asociata cu afectarea ochilor. Pacientul,

medicul si asistentul trebuie s& poarte ochelari de protectie
specifici atunci cand se utilizeaza aceste dispozitive de
fotopolimerizare.
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recunoaste responsabilitatea de a inlocui produsele
dacé se dovedesc a fi defecte. Reliance Orthodontic
Products, Inc. nu isi asuma raspunderea pentru
daunele sau pierderile, directe sau pe cale

de consecinta, care rezulté din utilizarea sau
incapacitatea de a utiliza produsele descrise. Inainte
de utilizare, este responsabilitatea utilizatorului

de a determina compatibilitatea produsului pentru
utilizarea prevazuta. Utilizatorul isi asuma toate
riscurile si raspunderile in aceasta privinta.

NUMAI CU PRESCRIPTIE PENTRU UTILIZARE
PROFESIONALA: legea federald din SUA
restrictioneaza vanzarea acestui dispozitiv de catre
sau la recomandarea unui specialist stomatolog.

SV SWEDISH TRANSLATION
INDIKATIONER FOR ANVANDNING: LCR™
ar en flytande, ljushardande ortodontisk adhesiv
avsedd for anvandning inom ortodonti, tandvard
och pediatrisk tandvard for bonding av linguala
tandstallningar, for ocklusal pabyggnad och for
kvarhallning av termoplastiska tandskenor.
BRUKSANVISNING:

LINGUAL RETENTION

. Polera emaljen, skélj och torka. Sandblastra
emaljen, skolj och torka. Syraetsa emaljen i 30
sekunder. Skolj noggrant och torka.

Férdela en eller tva droppar av Light Bond
forseglir péa en blar

Applicera ett tunt enhetligt lager forseglingsmedel
pa den etsade emaljen. Obs! For att 6ka styrkan
eller for anvandning pa mjolktandsemalj bor
Assure ® Plus anvandas i stallet for ljushardande
forseglingsmedel och lufttorkas.

Fordela LCR™ 6ver traden. Forma och jamna

till pastan efter 6nskemal. Harda pastan pa

varje tand lingualt i 30 sekunder. Obs! Fukta
instrumentet med Assure ® Plus for att forhindra
att LCR ™ fastnar pa ett instrument.
TERMOPLASTISKA TANDSKENOR (ALIGNERS):
Polera emaljen, skolj och torka. Sandblastra
emaljen, skolj och torka. Syraetsa emaljen i 30
sekunder. Skolj noggrant och torka. Konditionera
den preparerade emaljen med Assure ® Plus

och torka med luft. Applicera LCR ™-pasta i
alignermatrisen, satt in och ljusharda i 30 sekunder.
OCKLUSAL PABYGGNAD: Efter korrekt beredning
av den ocklusala tandytan (polera, etsa, skolj, torka)
applicera LCR™ péa den ocklusala ytan till den
bestdmda héjden. Ljusharda i 30 sekunder.
VARNING: ATERANVAND INTE
KONTAMINERAD SPRUTA. UNDVIK ATT
VIDRORA DE ATERANVANDBARA DELARNA
MED PATIENTERNS MUN. ANVAND NYA, ICKE-
KONTAMINERADE HANDSKAR. SATT PA NYA
HYGIENSKYDD FOR VARJE PATIENT.

(@) LCR-spetsar dr avsedda for engangsbruk. En
ny spets ska anvéndas for varje patient.
VIKTIGT: Hardningstider beror pa hardningsljusets
intensitet. Den totala hardningstiden kan variera
fran 10 sekunder till 30 sekunder. Se ljustillverkaren
rekommenderade hardningstider.

@ FORSIKTIGHETSATGARDER:
Icke-polymeriserade hartser kan orsaka
hudsensibilisering hos kansliga personer. Vid
kontakt med huden, tvatta noggrant med tval och
vatten.

AAnva‘ndning av UV-, halogen- och LED-
hardningsljus kan férknippas med égonskador.
Patienten, tandlékaren och assistenten ska anvénda
korrekt utformade skyddsglasogon vid anvandning
av dessa hardningslampor.

wef° TEMPERATURBEGRANSNING: Forvara
vid rumstemperatur (15-30°C).

FOR ATT BESTALLA PA NYTT: Kit: Best.

kod: LCREP-L.C.R. ™ Kit in Push Syringes
Komponenter: Best.kod: LCR-5 g LCR™ Push
Syringe Best.kod: LCRT5-5 g LCR™ Tips Best.kod:
LCR15 - 1.5 g LCR ™ Syringe with Dispensing Tips
GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc.
ansvarar for att ersatta produkter som visats vara
defekta. Reliance Orthodontic Products, Inc.
ansvarar inte for direkta eller indirekta skador

eller forluster till foljd av felaktig eller oaktsam
anvandning. Fére anvandning ansvarar anvandaren
for att faststalla huruvida produkten ar lamplig for
den avsedda anvéndningen eller inte. Anvandaren
patar sig all risk och allt ansvar i samband med
anvandning.

ENDAST MOT RECEPT: Enligt federal lagstiftning
i USA far denna enhet endast séljas av eller pa
ordination av en tandlékare.
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